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Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení „Laboratorní 
přístroje pro LF MU“− dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1 - pro část č.1 
veřejné zakázky 
 
Vážená paní, vážený pane, 
Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,nezapsaná v obchodním 
rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "zadavatel"), si dovoluje na základě 
žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto 
dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části 1 veřejné zakázky: 
 
 pro 1. část VZ: Biologické inkubátory CO2 
 
Otázka: 
„Dobrý den, 
chci požádat o následující dodatečné informace k části 1- Biologické inkubátory CO2: 
 
V technické specifikaci této části uvádíte následující body: 
- pro přímou sterilizaci vnitřního prostoru bez nutnosti vyjmutí vzorků uvádíte požadavek- 
kontinuální ULPA filtrace uvnitř inkubátoru 
a pro sterilizaci vnitřního prostoru po vyjmutí vzorků požadavek- sterilizace předprogramovaným 
tepelným cyklem. 
 
Jsou výrobci, kteří pro přímou sterilizaci vnitřního prostoru bez nutnosti vyjmutí vzorků tak pro 
sterilizaci vnitřního prostoru po vyjmutí vzorků využívají jiného technického řešení než jsou 
zmiňované a striktně vymezené systémy- požadované systémy jsou pouze jedním z možných 
technických řešení. 
 
V souvislosti s tímto, bychom rádi požádali o úpravu technické specifikace v těchto dvou bodech 
nejlépe následně: 
*instalace systému přímé sterilizace vnitřního prostoru bez nutnosti vyjmutí vzorků (Hepa /Ulpa 
filtrace, UV sterilizace ...) 
*možnost instalace systému sterilizace vnitřního prostoru po vyjmutí vzorků (tepelná nebo 
peroxidová sterilizace ...) 
 
Touto změnou bude umožněn výběr z více technických řešení sterilizace resp. výrobců inkubátorů.“ 
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Odpověď: 
Zadavatel  trvá na technické specifikaci uvedené v příloze C z následujícím zdůvodněním: 
 
1) - vybavení ULPA filtry (účinnost 99,9995 % pro částice 0,12 µm) 
Zadavatel vyžaduje maximální dostupnou čistotu vzduchu v inkubátorech z důvodu:  

- použití přístrojů u experimentů s lidskými buňkami 
- umístění laboratoří v sektoru budovy, kde není instalováno filtro-ventilační zařízení jako 

součást stavby 
 
2) - sterilizace předprogramovaným tepelným cyklem 
Zadavatel vyžaduje existenci přítomnosti systému pro sterilizaci bez potřeby externích činidel kvůli 
čistotě a omezení manipulace s přístrojem, snadné obsluze (účast studentů na výzkumu), bez použití 
chemických činidel (tedy omezení styku zaměstnanců se zdraví škodlivými činidly). 
 
Zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny. 
 
 
S pozdravem 
 

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. 
děkan LF MU 

 
v.z. pro účely el. podpisu 

Jitka Smutná 
                                                                                                          manažerka veřejných zakázek 

 
 
 


